




































allo  técnico  en  el  implante  de  anillo  Geoform® durante  anuloplastia
ipercorrectora:  a  propósito  de  un  caso
ederico  Paredes ∗, Elio  Martín,  Fernando  Hornero,  Oscar  Gil,  Rafael  García-Fuster,
ergio  Cánovas  y  Juan  Martínez-León
ervicio de Cirugía Cardíaca - Instituto Cardiovascular, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, Espan˜a
información  del  artículo
istoria del artículo:
ecibido el 28 de febrero de 2013
ceptado el 30 de abril de 2013





r  e  s  u  m  e  n
La  insuﬁciencia  mitral  funcional  comúnmente  va  asociada  a la  miocardiopatía  dilatada,  y  su corrección  se
basa  habitualmente  en  realizar  una  anuloplastia  mediante  el implante  de  un  anillo  rígido.  Presentamos
un  caso  de  insuﬁciencia  mitral  severa  en  el contexto  de  una  miocardiopatía  dilatada  que  fue  corregida
mediante  el  implante  de un  anillo  Geoform® con  buen  resultado  postoperatorio  inmediato  pero  con
fracaso  tardío  de  la  técnica  por dehiscencia  de  la prótesis  anular  y  fallo  de la anuloplastia  que  obligó  a  una
reintervención  e implante  de  una  prótesis  valvular  mecánica  para  la  solución  deﬁnitiva  del problema.
© 2013  Sociedad  Espan˜ola  de  Cirugía  Torácica-Cardiovascular.  Publicado  por Elsevier  España,  S.L.
Todos  los  derechos  reservados.
Technical  failure  in  the  implant  of  the  Geoform® ring  during  an
hyper-corrective  annuloplasty:  To  purpose  of  a  case
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Functional  mitral  regurgitation  often  is  associated  with  dilated  cardiomyopathy,  or left ventricular  remo-
deling.  Surgical  repair  result  commonly  in  an  annuloplasty  ring.  We  present  a case  of  severe  mitral
regurgitation  due  to dilated  cardiomyopathy  treated  with  implant  of  Geoform® annuloplasty  ring,  with
a good  immediate  outcome,  and  a successive  failure  of  the  annuloplasty  due  to  dehiscence  of  the ring
and  requirement  of  a mitral  valve  replacement.
© 2013  Sociedad  Espan˜ola  de  Cirugía  Torácica-Cardiovascular.  Published  by  Elsevier  España,  S.L. Allntroducción
La insuﬁciencia mitral funcional (IMF) en el contexto de la
iocardiopatía dilatada constituye un factor pronóstico de super-
ivencia. A este efecto, las técnicas de reparación valvular podrían
frecer ventajas al conservar y mantener la función del aparato
ubvalvular, controlando la progresión de la dilatación ventricular.
En el contexto de la miocardiopatía dilatada, la insuﬁciencia
itral se produce como consecuencia fundamentalmente de un
éﬁcit de coaptación derivado del proceso de remodelado sobre
l miocardio ventricular izquierdo que modiﬁca su conﬁguración
natómica. El desplazamiento de los músculos papilares1 entre sí y
acia apical se suma además a la dilatación del anillo mitral dando
omo consecuencia un jet de regurgitación habitualmente central
mecanismos i y iiiB  de Carpentier).
Actualmente, diversos disen˜os de anillos protésicos han sido
ropuestos para el tratamiento de la IMF. Entre ellos el ani-
lo Geoform® (Edwards Lifesciences Corp., Irvine, CA, EE. UU.),
isen˜ado por el Dr. S.F. Bolling, perseguiría corregir la regurgi-
ación mitral1-3 y reducir parcialmente la esfericidad ventricular
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por medio de un doble mecanismo de anuloplastia sobrecorrectora
con un cociente de los diámetros anteroposterior/lateral reducido
(0,45) y un efecto de tracción-aproximación papilar por medio del
remodelado del anillo mitral a nivel de P2. En comparación con
otros disen˜os de anillo rígido, podría mejorar la superﬁcie de coap-
tación y reducir la regurgitación mitral en mayor medida debido
a su disen˜o especíﬁco que permitiría corregir mejor las alteracio-
nes anatómicas responsables. No obstante, como ilustra el caso
que presentamos a continuación, la tendencia a realizar anuloplas-
tias hipercorrectoras, creando fuerzas de estrés importantes para
reconﬁgurar el ventrículo, ejercidas exclusivamente sobre el anillo
mitral, pueden comprometer la durabilidad de la reparación a con-
secuencia de la excesiva tensión a la que se ven sometidas durante
el ciclo cardiaco a largo plazo.
Presentación del caso clínico
Varón de 69 an˜os con antecedentes de hipertensión arterial,
dislipidemia, insuﬁciencia renal crónica y ﬁbrilación auricular
persistente. En el estudio preoperatorio presentó enfermedad
coronaria de 3 vasos asociada a insuﬁciencia mitral grado iv/iv
secundaria a retracción de la valva posterior y falta de coapta-
ción de ambas valvas en la porción central, con un anillo mitral de
46 mm,  distancia intertrigonal de 43 mm y distancia de cierre-base
ular. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.


























cigura 1. Imagen de ecocardiografía transtorácica en la que se aprecia dehiscencia
e la prótesis a nivel posterior del anillo mitral (ﬂecha).
e 1,5 cm.  Además presentaba una insuﬁciencia aórtica grado ii/iv,
nsuﬁciencia tricuspídea grado iv/iv y comunicación interauricular
CIA) tipo ostium secundum en el contexto de hipertensión pul-
onar severa (65-70 mmHg). El paciente fue intervenido de triple
ypass coronario (arteria mamaria interna izquierda a descendente
nterior, vena safena interna a primera diagonal y vena safena
nterna a primera marginal) más  plastia aórtica, plastia mitral
ediante implante de anillo Geoform® de 28 mm y suspensión de
mbos músculos papilares a nivel del anillo (P1 y P3), plastia tri-
uspídea mediante anillo protésico, cierre de CIA y ligadura externa
e orejuela izquierda; con buen resultado clínico y ecocardiográ-
co precoz, quedando una insuﬁciencia mitral leve residual así
omo una insuﬁciencia tricuspídea moderada. Veinte meses más
arde, en el contexto de un episodio de descompensación de su
nsuﬁciencia cardiaca y renal basales, estando en clase funcional
YHA IV/IV y anasarca, el control de ecocardiograma transtorácico
nformó de recurrencia severa de la regurgitación mitral secunda-
ia a dehiscencia amplia de anillo protésico a nivel posterolateral
ﬁgs. 1 y 2), comportando un déﬁcit de coaptación sistólica por
estricción de movilidad de la valva posterior y eversión relativa
e la anterior; válvula aórtica con apertura normal y regurgita-
ión grado i/iv; regurgitación tricúspide ii/iv e hipertensión arterial
igura 2. Imagen de ecocardiografía doppler color en la que se observa regurgita-
ión periprotésica severa.Figura 3. Imagen intraoperatoria en la que se observa la dehiscencia en la parte
posterior del anillo mitral principalmente a nivel de la joroba (ﬂecha).
pulmonar ligera-moderada. Ante la situación crítica, el paciente fue
estabilizado mediante tratamiento farmacológico tónico-depletivo,
medidas conservadoras y recuperación de la función renal, siendo
incompleto el restablecimiento de su clase funcional basal. El
paciente fue intervenido a los 10 días, constatándose dehiscen-
cia en la mitad posterior del anillo mitral (ﬁg. 3), procediéndose
al explante del mismo  e implante de prótesis St Jude Epic®
(St Paul, MN,  EE. UU.) de 29 mm con preservación completa del apa-
rato subvalvular. Es dado de alta en su 20.◦ día postoperatorio en
clase funcional NYHA II/IV y con ecocardiograma de control pos-
toperatorio que informaba de prótesis mitral normofuncionante e
insuﬁciencia tricuspídea moderada.
Discusión
En el contexto de la IMF  en la miocardiopatía dilatada, la
anuloplastia con anillos rígidos, especíﬁcamente el Geoform®,
reduce la regurgitación mitral de manera signiﬁcativa reduciendo
la distorsión creada en el anillo a causa del remodelado ventri-
cular, mediante una agresiva reducción selectiva de la distancia
latero-septal, sin reducir signiﬁcativamente las distancias interco-
misurales, pero a consecuencia de aumentar la tensión sobre los
puntos de inserción del mismo, ya que el mecanismo de acción
consiste básicamente en tirar de la pared del ventrículo para
aproximarlo y así reducir el diámetro del anillo, lo cual podría
comprometer la durabilidad de la reparación2,4,5. Como podemos
observar en el caso clínico presentado, la excesiva tensión creada
al realizar una anuloplastia hipercorrectora, seleccionando un ani-
llo pequen˜o para las medidas de la válvula nativa, efectivamente
compromete la durabilidad de la reparación, ya que aun sin pro-
gresión de la enfermedad, la tensión creada sobre las suturas de
ﬁjación podría hacerlas ceder y producir un desprendimiento par-
cial del anillo. Esto debería tenerse en cuenta a la hora de seleccionar
el tipo de anillo protésico, el taman˜o del mismo y la técnica de
implante a ﬁn de no crear una excesiva tensión que comprometa
la reparación y la lleve al fracaso con el tiempo, obligando a una
reintervención para corregir el problema. Actualmente, expertos
en reparación mitral recomiendan reforzar con doble línea de sutu-
ras o refuerzo con suturas de Ti-Cron 2.0 sobre el anillo posterior
en caso de realizar una anuloplastia hipercorrectora para prevenir
dehiscencias.Conﬂicto de intereses
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